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Abstract. Este trabajo presenta un procedimiento sencillo para la de-
teccio´n automa´tica de tejido blando nasal a partir de ima´genes me´dicas
de tipo CT-Scan y MRI. Para dichas ima´genes, inicialmente se aplica
un procedimiento de segmentacio´n manual y te´cnicas de procesamiento
digital de ima´genes para la confeccio´n de un dataset de entrenamiento,
conteniendo los valores de cada pixel de la imagen por un lado y 4 valores
que representan el a´rea de intere´s a detectar por otro. Posteriormente,
se utilizan me´todos de preprocesamiento de datos sobre estas ima´genes
para ser utilizadas como conjunto de entrenamiento, validacio´n y prueba
de un estimador, empleando un algoritmo basado en un modelo de re-
gresio´n multi-salida denominado Random Forest. Este u´ltimo es capaz
de detectar automa´ticamente el a´rea de la imagen en la cual se encuen-
tra el tejido blando nasal prediciendo simulta´neamente los 4 valores que
representan los bordes del a´rea de intere´s mencionada.
1 Introduccio´n
En mu´ltiples escenarios de segmentacio´n y reconocimiento en ima´genes resulta
de gran importancia la determinacio´n de un a´rea a segmentar, tambie´n llamada
regio´n de intere´s o ROI (por sus siglas en ingle´s). Esta te´cnica se utiliza muy
frecuentemente por ejemplo en la deteccio´n y clasiﬁcacio´n de objetos utilizando
ima´genes satelitales [10, 2], en la deteccio´n de rostros para estudiar los diferentes
gestos faciales [3] y en la segmentacio´n automa´tica de regio´n mamaria para
deteccio´n temprana de ca´ncer de pecho [15], entre otros. Este proceso disminuye
la cantidad de co´mputo necesario para lograr una reconstruccio´n/segmentacio´n
satisfactoria al reducir la cantidad de p´ıxeles con la cual se debe trabajar. Esta
idea es au´n ma´s relevante en ima´genes me´dicas de tipo CT-Scan y/o MRI, en las
cuales se debe lidiar con un gran volu´men de ima´genes o slices que representan
una o varias estructuras anato´micas pertenecientes a un mismo paciente.
Este trabajo esta´ orientado a la obtencio´n automa´tica de los para´metros que
deﬁnen una “ventana” o subseccio´n de la imagen original en la cual se encuentra
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el tejido blando nasal y que forma parte de la estructura nasofar´ıngea de un pa-
ciente. En las secciones siguientes se describira´ con detalle co´mo esta´ compuesto
el conjunto de datos de entrada (las ima´genes me´dicas), y los procedimientos lle-
vados a cabo para conformar un dataset que servira´ para alimentar un algoritmo
de regresio´n que pueda predecir la ubicacio´n de la ROI antes mencionada. Al
mismo tiempo, se presentara´n las me´tricas que evaluara´n al algoritmo y deﬁnira´n
si es o no factible obtener resultados exitosos con las te´cnicas empleadas frente
a datos desconocidos provenientes de nuevos conjuntos de ima´genes.
2 Materiales y me´todos
A continuacio´n se describira´ el conjunto de datos utilizados en este trabajo como
as´ı tambie´n las operaciones de preprocesamiento aplicadas. Luego se presentara´
el estimador seleccionado y la conﬁguracio´n de sus para´metros. Para el desarrollo
de co´digo se utilizo´ el lenguaje de programacio´n Python [14] y librer´ıas como
Numpy [16], Matplotlib [8] y Scikit-learn [13].
2.1 Conjunto de datos
Se utilizo´ un total de 806 ima´genes en plano axial provenientes de 10 pacientes
distintos. La cantidad de ima´genes por paciente var´ıa de acuerdo al grosor de las
slices, dependiendo del tipo de estudio o del nivel de detalle indicado por el/la
profesional que solicita el estudio en un primer lugar. Las ima´genes, se obtienen
como archivos con la extensio´n .dcm por el esta´ndar Digital Imaging and Com-
munications in Medicine (DICOM) [12]. Se realiza un proceso de anonimizacio´n,
abriendo el archivo DICOM y separando sus componentes para acceder al arreglo
de p´ıxeles que componen la imagen de intere´s. Se repitio´ este proceso para cada
uno de los archivos obteniendo las 806 ima´genes en escala de grises de 512× 512
p´ıxeles.
Con base en este conjunto de ima´genes, se creo´ y segmento´ manualmente una
copia de cada una de ellas utilizando el editor de ima´genes GNU Image Manip-
ulation Program (GIMP) [1], creando una ma´scara binaria en la cual el color
blanco representa el tejido blando nasal presente en la imagen original y el color
negro representa el resto de la imagen, es decir, aquellos componentes que no son
de intere´s para el objetivo de este trabajo. Este procedimiento puede aprecia-
rse en la Fig. 1. Ambos conjuntos de ima´genes fueron almacenados en carpetas
diferentes respetando el nombre de los archivos de modo tal que fuera posible
realizar la correspondencia entre la imagen original y la imagen segmentada.
Posteriormente, se creo´ un algoritmo sencillo que consiste en procesar la
imagen segmentada, buscando la primera y la u´ltima ﬁla en la cual aparecen los
p´ıxeles blancos, guardando esos valores y procediendo del mismo modo con las
columnas. De este modo, por cada imagen de entrada se guardaron 4 para´metros
que determinan la ventana de p´ıxeles de la imagen original que contienen tejido
blando nasal. A modo de ejemplo y tomando la ﬁgura anterior como base, se
realizo´ el recorte de ambas ima´genes y su resultado puede observarse en la Fig. 2.
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Fig. 1: Ma´scara binaria y segmentacio´n de tejido blando nasal.
Fig. 2: Recorte de tejido blando nasal.
De este modo se conformo´ un dataset inicial que por un lado contiene los 512×512
pixeles de cada imagen original y por otro lado los 4 valores que permiten la
obtencio´n de la ventana de tejido blando nasal presente en cada una de las
ima´genes del primer conjunto.
2.2 Preprocesamiento de datos
Para reducir la complejidad intr´ınseca de los datos, se realizaron 2 operaciones
de preprocesamiento:
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– Normalizacio´n.
– Ana´lisis de componentes principales (PCA, por sus siglas en ingle´s).
La operacio´n de normalizacio´n permite evitar que el estimador utilizado tenga
algu´n tipo de sesgo originado por las diferentes escalas en las que los datos puedan
presentarse. Para ello, se utilizo´ el algoritmo MinMaxScaler que transforma los
valores suministrados, lleva´ndolos a una escala conocida, en nuestro caso entre
0 y 1. Mientras que para la segunda operacio´n se utilizo´ el algoritmo PCA para
reducir la dimensionalidad de los datos y en consecuencia, la complejidad del
modelo en niveles generales.
El dataset ﬁnal quedo´ conformado por los 15 PCs ma´s signiﬁcativos de cada
imagen original como entradas (representando el 71% de la variabilidad) y como
salida, por los valores que conforman la primera y u´ltima ﬁla y columna de la
imagen en la cual aparece un pixel de tejido blando nasal por cada una de las
imagenes de entrada. Para lograr la automatizacio´n en la deteccio´n del a´rea de
intere´s y evitar tener que segmentar manualmente cada imagen me´dica que desee
procesarse en un futuro, se procedio´ a utilizar te´cnicas de Machine Learning y
dada la naturaleza del problema, se aplico´ un algoritmo de regresio´n que permite
predecir cada uno de los 4 valores que determinan la ubicacio´n del tejido blando
nasal.
2.3 Estimador elegido y conﬁguracio´n de sus para´metros
Como modelo de regresio´n se utilizo´ un algoritmo de regresio´n basado en Random
Forest [4] debido a su capacidad de realizar predicciones de mu´ltiples salidas
(multiple output) para una misma entrada y por demostrar una gran versatilidad
para problemas similares como los descritos en [7, 6, 5, 11]. Para el estimador
utilizado, se conﬁguraron sus para´metros como sigue:
– criterion =0 mae0
– random state = 0
– max depth = 20
– n estimators = 200
– n jobs = −1,
donde los valores de profundidad ma´xima y el nu´mero de estimadores fueron
obtenidos mediante la utilizacio´n del algoritmo Grid Search que prueba para un
mismo conjunto de datos, la combinacio´n de diferentes para´metros de conﬁgu-
racio´n del estimador y en base a los mejores resultados, determina los para´metros
adecuados. Para la profundidad ma´xima se pusieron a prueba los valores: 2, 3,
4, 5, 10, 20 y 30, mientras que para la cantidad de estimadores se utilizaron los
siguientes valores: 120, 140, 160, 180, 200.
Finalmente Grid Search obtuvo sus mejores resultados con 20 y 200, respec-
tivamente. El para´metro n jobs es igual a −1 dada la gran cantidad de datos
de entrada y la necesidad de obtener la mejor performance posible del algoritmo
utilizado, permite la utilizacio´n de todos los cores del CPU que se encuentren
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Desv´ıo Esta´ndar (+/-) 0,021
disponibles. Por u´ltimo, para Grid Search se determino´ que la cantidad de val-
idaciones cruzadas ser´ıa igual a 5 por cada entrenamiento. En este caso, con
200 estimadores de 20 niveles de profundidad cada uno, el algoritmo alcanza su
mejor performance con un R2 promedio de 94,55%.
3 Resultados experimentales
Teniendo en cuenta el objetivo de este trabajo, el cual es poder introducir al
algoritmo utilizado los datos provenientes de una imagen completamente nueva
para este y obtener como resultado 4 valores que se correspondan el a´rea en la
cual se encuentra el tejido blando nasal de la imagen de entrada, se procedio´ a
realizar la etapa de entrenamiento y los posteriores experimentos.
El conjunto de datos de entrada fue dividido en primera instancia con 600
ima´genes utilizando el 75% de ellas para entrenamiento y el 25% para validacio´n,
dejando 206 ima´genes para realizar pruebas con ima´genes desconocidas para el
algoritmo. Para entrenar y validar el estimador, se utilizo´ el algoritmo shuﬄe split
creando 5 cortes diferentes del conjunto de entrenamiento. Luego, se procedio´
a validar el estimador utilizando R2 como me´trica, obteniendo un promedio de
93,83% con un desv´ıo esta´ndar de ±2, 12% para los 4 valores predichos por el
modelo, como indican los valores de la Tabla 1. Durante el per´ıodo de prueba y
utilizando las 206 ima´genes restantes, se obtuvieron los siguientes resultados:
– Variancia explicada: 89,57%.
– R2 promedio: 93,20% con un desv´ıo esta´ndar de ±6, 28%.
– Error absoluto promedio: 4,79 con un desv´ıo esta´ndar de ±3, 00.
Estos resultados pueden observarse gra´ﬁcamente en la Fig. 3, en la que por
un lado se realizo´ el corte manualmente utilizando el algoritmo implementado
por los autores de este trabajo sobre una de las 206 ima´genes desconocidas
para el estimador y por otro lado, el recorte realizado utilizando los para´metros
predichos por tal estimador.
Para cuantiﬁcar la pe´rdida de datos, se utilizo´ la me´trica Intersection over
Union o (IoU) [9] que, como su nombre lo indica, es el cociente resultante de
la divisio´n entre la interseccio´n sobre la unio´n de las a´reas cubiertas tanto por
el recorte original como por el recorte obtenido producto del uso del algoritmo
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Fig. 3: ROI obtenido manualmente vs. prediccio´n de ROI






|A|+ |B| − |A ∩B| ,
donde: 0 ≤ J(A,B) ≤ 1.
En este caso, se obtuvo un IoU de 0.9202 (o 92,02% en te´rminos porcentuales),
lo cual representa una perdida de un 7,98% de los datos.
4 Conclusio´n y trabajos futuros
Se presento´ un modelo para la deteccio´n automa´tica del a´rea de tejido blando
nasal presente en ima´genes me´dicas de tipo CT-Scan y MRI utilizando te´cnicas
de procesamiento digital de ima´genes y Machine Learning obteniendo resultados
satisfactorios. A futuro se plantea utilizar el modelo entrenado para ampliar el
dataset inicial y permitir la segmentacio´n automa´tica del tejido blando nasal
con vistas a un modelo de reconstruccio´n automa´tica en 3D para la utilizacio´n
en simulacio´n de procedimientos quiru´rgicos, estudiar problemas de respiracio´n
causados por algu´n tipo de obstruccio´n o lesio´n en la estructura anato´mica, entre
otras posibles aplicaciones.
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